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CAVEX AVALLOY

Cavex Avalloy is een amalgaamlegering met een hoog kopergehalte. Het bestaat uit
microfijne naaldvormige deeltjes. De verwerkmg is vergelijkbaar met die van een
conventioneel I er die: iedruk te worden uitgeoefend.

Het amalgaam dat gemaakt wordt van Cavex Avalloy is vrij van de corrosiegevoelige en
zwakke gamma-2 fase. Er kunnen duurzame restauraties met een blijvende glans mee worden
gemaakt.

Legeringssamenstelling: Zilver (Ag) 1 45,0% (m/m)
Tin (Sn) :30,5% (m/m)
Koper (Cu) :24,0% (m/m)
Zink (Zn) 0,5% (m/m)

Cavex Avalloy voldoet volledig aan de nieuwste uitgave van de 1S024234 en
ADA No. 1 specificaties. Het kwik in de voorgedoseerde capsules voldoet volledig aan
15024234

Toepassingsgebied
Occlusiedragende vullingen in de laterale delen (Klasse | en Il).

Contra-indicaties

« Het gebruik van amalgaam is niet aan te raden wanneer de arts geconstateerd heeft dat de
patiént dit niet verdraagt.

« Het gebruik van amalgaam wordt niet aanbevolen voor de behandeling van melktanden,
kinderen jonger dan 15 jaar en zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven,
tenzij dit op grond van specifieke medische behoeften van de patiént strikt noodzakelijk
wordt geacht door de tandarts (vanaf 1 juli 2018).

« Overgevoeligheid (allergie) voor amalgaambestanddelen.

In die gevallen moet het gebruik van een geschikt alternatief materiaal worden overwogen.

Waarschuwingen

« Na plaatsen of verwijderen van uni estauraties is een verhoogde
kwikconcentratie waargenomen in bloed en urine. Volgens beschikbare wetenschappelijke
gegevens kan deze verhoging niet in verband gebracht worden met enig nadelig effect op de
gezondheid.

« Wanneer tegen metalen restauraties geplaatst, kunnen galvanische reacties optreden. In de

meeste gevallen zuHen die van korte duur zijn. Als de reactie aanhoudt, moet de gebruiker

vervanging van de undige g door een ander materiaal overwegen.

In individuele gevallen zijn lokale (lichenoide) reac(les van de mucosa waargenomen.

Dergelijke reacties kunnen het gevolg zijn van irritatie (mechanisch, chemisch,

elektrochemisch) of allergisch van aard zijn. Bij allergie voor bestanddelen van

tandheelkundig amalgaam moet het gebruik van een geschikt alternatief materiaal worden

overwogen.

Onnodige blootstelling aan kwikdamp of deeltjes tandheelkundig amalgaam tijdens het

verwerken, plaatsen of verwijderen van tandheelkundig amalgaam moet worden vermeden.

Plaatsen en verwijderen van t: gen moet worden uitgevoerd

onder afdoende waterkoeling en afzuiging.

« Instructies en voorschriften voor opslag en verwijdering van tandheelkundig amalgaamafval
moeten worden nageleefd.

Instructies

Mengen

Cavex Avalloy is beschikbaar in de vorm van afgemeten capsules. Men dient in aanmerking
te nemen dat de verwerkings- en uithardingstijden kunnen afwijken, afhankelijk van het type
mixer dat wordt gebruikt; een high-energy mixer zorgt voor snellere uitharding. Het
gemengde amalgaam dient een plastische, coherente massa met een glanzend oppervlak te
zijn.

De mengverhouding voor Cavex Avalloy is: 10 delen legering / 10,3 delen kwik naar gewicht

Cavex Avalloy in alle gevallen 7 tot 8 seconden in een high-energy mixer
(bijvoorbeeld Sila
- I-spill (Iegermg/kwn( 400/420 mg)
- II-spill (legering/kwik 600/630 mg)
- II-spill (legering/kwik 800/840 mg)

Oopm.: 1. Om veiligheidsredenen is het verstandig de lege capsule weer te sluiten nadat
alvorens deze te reinigen of weg te

werpen.
2. De voorgedoseerde capsules (Type 1) zijn zelfactiverend: bij het inschakelen van
het mengapparaat komt het contact tussen de legering en het kwik automatisch
tot stand. Lengte: 32 mm, max. buitendiameter: 14 mm.

Opslag bij temperaturen niet hoger dan 25°C is aanbevolen.

Behandel wattenbolletjes en gebruikte capsules als afval volgens de geldende
nationale voorschriften.
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Aanbrengen en condenseren

Na het mengen moet het amalgaam onmiddellijk in de caviteit worden aangebracht met
behulp van een amalgaampistool. Bouw de vulling op in lagen onder voldoende
condensatiedruk met een stopper die geschikt is voor de grootte van de caviteit. Gebruik geen
ultrasone condensator. Verwijder zorgvuldig het overtollige kwik.

Afwerken en polijsten
Ca. 8-10 minuten na het mengen kan de vulling worden afgewerkt. Het polijsten gebeurt in
een volgende sessie.

“DEZE LEGERING BEVAT ZINK EN HET AMALGAAM DAT DAARMEE WORDT GEMAAKT
KAN BUITENSPORIGE EXPANSIE VERTONEN INDIEN TIJDENS HET MENGEN OF HET
CONDENSEREN VOCHT TOETREEDT”

Etikettering
Deze informatie is in overeenstemming met ISO24234 en tevens met Europese wetgeving.

KWIK % % %

GEVAAR

* Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.

« Dodelijk bij inademing.

« Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
« Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

A voor vei egelen

Het (andhee\kundlg team dient, bu gebruik van zilver amalgaam, de juiste procedures in acht
te nemen om direct contact met kwik te vermijden. Er dienen maatregelen te worden genomen
om te voorkomen dat men wordt b aan moet zodanig
worden verzameld, dat er geen gevaar bestaat voor degenen due er mee omgaan of voor het
milieu.

. Ga voorzichtig met kwik en amalgaam om. WEES KWIK-BEWUST.

2. Een krachtig mengapparaat moet bij voorkeur voorzien zijn van een beschermkap die de
capsule tijdens het mengen afdekt.

3. Druppelljes gemorst kwik kunnen worden verzameld m.b.v. een kwiktang, of een kleine

i kwik gemakkelijk absorbeert. Gebruik

NOOIT een stofzuiger!

4. Plaatsen en verwijderen van amalgaamvullingen dient te geschieden onder waterkoeling en
doelmatige afzuiging. Het gebruik van 0og- en mondbescherming wordt aanbevolen.

5. De waterafvoer van het spittoon moet voorzien zijn van een amalgaam-afscheider. Er moet
rekening gehouden worden met plaatselijke voorschriften voor wat betreft het type en de
installatie van een dergelijke afscheider en het verwerken/recyclen van amalgaamafval.

6. Teveel gemengd amalgaam moet worden bewaard in een speciale “Mercontainer” of in elk
geval in een afgesloten container met fixeervloeistof.

Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door mid-
del van proeven worden naar beste weten verstrekt, doch gelden slechts als vrijblijvende
aanwijzingen, ook ten aanzien van eventuele beschermende rechten van derden. Zij ontslaan
u niet van de verplichting, de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor de
beoogde procédés en doeleinden te controleren.

Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vinden plaats buiten onze controlemo-
gelijkheden. Zij vallen derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van enige aan-
sprakelijkheid blijft deze, voor alle schadegevallen, beperkt tot de waarde van de door ons
geleverde en door u gebruikte goederen. Vanzelfsprekend garanderen wij de goede kwaliteit
van onze producten, e.e.a. volgens de in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
genoemde maatstaven.

EN (English
CAVEX AVALLOY

Cavex Avalloy is a high copper alloy of the HighCopperSingleComposition-type. It consists of
micro-fine lathe-cut particles with a relatively high copper and low silver content. The
handling characteristics are comparable to a conventional amalgam: sufficient condensation
pressure should be applied.

The amalgam made of Cavex Avalloy is free from the corrosion-prone and weak gamma-2
phase. Durable restorations with a lasting lustre can be made.

Alloy composition: Silver (Ag) 45.0% (m/m)
Tin (Sn) 30.5% (m/m)

Copper (Cu) 24.0% (m/m)

Zinc (Zn) 0.5% (m/m)

Cavex Avalloy is in full compliance with the latest version of the 1S024234 and ADA No. 1
specifications. The mercury contained in the pre-dosed capsules is in full compliance with
15024234.

Indication
Stress-bearing fillings in posterior teeth (Class | and II).

Contraindications

* Use of amalgam is not recommended when a physician has deemed it unsuitable for the
patient.

« Use of amalgam is not recommended for the treatment of deciduous teeth, children under
15 years and pregnant or breastfeeding women, except when strictly deemed necessary by
the practitioner on the ground of specific medical needs of the patient (from 1 July 2018).

« Hypersensitivity (allergic reaction) to amalgam components.

In such cases the use of suitable alternative materials must be considered.

Warnings

« After placement or removal of dental amalgam restorations increased mercury concentration
in blood and urine has been observed. According to available scientific knowledge this
increase has not been associated with any adverse health effects.

« If placed in close contact with other metal restorations, galvanic effects may occur. In most
cases they will be of short lasting duration. If the effect persists, the user should consider
replacement of the dental amalgam filling with another material.

« In individual cases, local mucosal reactions (lichenoid) have been observed. Such local
reactions may be of an irritative (mechanical, chemical, electrochemical) or allergic nature.
In case of allergy to components of dental amalgam the use of suitable alternative materials
must be considered

* Unnecessary exposure to mercury vapour or dental amalgam particles during handling,
placement or removal of dental amalgam should be avoided. Placement and removal of
dental amalgam fillings should be performed with appropriate water spray and vacuum
suction.

« Instructions and regulations for storage and disposal of dental amalgam waste must be
observed

D rections for use

ng
Cavex Avalloy is available as pre-dosed capsules. It should be noted, that the working- and
hardening time would be somewhat different, dependent on the type of mixer used: a high-
energy mixer gives a faster hardening. The mixed amalgam should be a plastic, coherent mass
with a shiny surface.

Mixing ratio for Cavex Avalloy is: 10 parts alloy / 10.3 parts mercury by weight

Cavex Avalloy in all cases 7 - 8 seconds in High-energy mixer (such as Silamat)
- I-spill (alloy/mercury 400/420 mg)

- 1I-spill (alloy/mercury 600/630 mg)

- llI-spill (alloy/mercury 800/840 mg)

Note: 1. For safety reasons it is best to reclose the empty capsule after taking out the
mixed amalgam, before cleaning or disposal.

2. The pre-dosed capsules (Type 1) are self-activating: contact between alloy and
mercury occurs automatically when the capsule is subjected to the action of the
mixing machine. Length: 32 mm, max. exterior diameter: 14 mm.

Storage at temperatures no hlgher than 25°C is recommended
Dispose of cotton wool and used capsules in accordance with national
regulations.
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Insertion and condensation

After mixing, the amalgam should immediately be inserted into the cavity using an amalgam
carrier. The filling should be build up in layers under adequate condensation pressure using a
plugger appropriate for the size of the cavity. Do not use an ultrasonic condenser.

Carefully remove excess mercury.

Finishing and polishing
Approx. 8-10 minutes after mixing, the filling can be finished. Polishing should be done in a
subsequent session.

FR (Francais)

CAVEX AVALLOY

Cavex Avalloy est un alliage 4 haute teneur en cuivre du type HighCopperSingleComposition.
Il se compose de particules en copeaux microfines avec une haute teneur en cuivre et une
basse teneur en argent. Les caractéristiques de manipulation sont comparables a celles d’un
amalgame conventionnel: il faut exercer une pression suffisante lors de la condensation.

L'amalgame réalisé avec du Cavex Avalloy est libre de toute phase gamma-2, phase faible et
sujette a la corrosion. Il est possible de réaliser une obturation solide avec un lustre durable.

Composition de I'alliage: Argent (Ag) :45.0% (m/m)
Etain (Sn) 30.5% (m/m)
Cuivre ( Cu) :24.0% (m/m)
Zinc (Zn) 0.5% (m/m)

Cavex Avalloy est en totale conformité avec les derniéres versions des normes
1S024234 et ADA n°1. Le mercure contenu dans les capsules pré-dosées est en totale
conformité avec la norme 1S024234.

Indication
Obturations soumises a des charges occlusales importantes dans les dents postérieures
(Classe I et I).

Contre-indications

* L'usage de I'amalgame n’est pas recommandé lorsqu’un médecin I'a jugé inadapté pour le
patient.

« L'utilisation d’amalgames est déconseillée pour le traitement des dents de lait, des enfants
de moins de 15 ans et des femmes enceintes ou allaitantes, sauf le dentiste le ju
strictement nécessaire en raison de besoins médicaux spécifiques du patient (a partir du
Ter juillet 2018).

« Hypersensibilité (réaction allergique) aux composants de I'amalgame.

Dans de tels cas, il faut envisager I'usage de matériaux alternatifs adaptés a la situation.

Précautions
« On a pu observer aprés placement ou enlévement de restaurations en amalgame une
augmentation de la concentration en mercure dans le sang et les urines. Au vu
connaissances scientifiques disponibles a I'heure actuelle, cette augmentation n’est pas en
corrélation avec un effet néfaste quelconque pour la sante.
Si on place 'amalgame en contact étroit avec d'autres restaurations métalliques, il peut se
produire un effet galvanique. Dans la plupart des cas, cet effet sera de courte durée. S’il
persiste, le praticien devrait considérer le remplacemem de la restauration en amalgame par
un autre matériau.
Dans certains cas individuels, des réactions muqueuses locales (lichénoides) ont été
observées. De telles réactions locales peuvent étre de nature irritative (mécanique,
chimique, électrochimique) ou allergique. Dans le cas d'allergie a un des composants de
I’'amalgame, il faut envisager I'usage de matériaux alternatifs adaptés a la situation.
Il faut éviter toute exposition inutile aux vapeurs de mercure ou particules d’

ES (Espanol)

CAVEX AVALLOY

Cavex Avalloy es una aleacion de alto contenido en cobre del tipo de composicién individual
de alto contenido en cobre. Consiste en particulas cortadas al torno y microfinas con un
contenido relativamente alto de cobre y bajo de plata. Las caracteristicas de uso son
comparables a las de una amalgama convencional: debe realizarse la suficiente presion de
condensacion.

La amalgama Cavex Avalloy es resistente a la corrosion y esta libre de fase gamma-2
ofreciendo restauraciones duraderas y de gran brillo.

Composicién de la aleacion: Plata (Ag) 1 45,0% (m/m)
Estafio (Sn) 30,5% (m/m)
Cobre (Cu) 24,0% (m/m)
Zinc (Zn) :0,5% (m/m)

Cavex Avalloy cumple totalmente con las especificaciones de las Gltimas versiones de la
15024234 y la ADA nr.1. El mercurio de las capsulas predosificadas cumple totalmente con
1S024234.

Indicaciones
Obturaciones que soporten fuerzas en dientes posteriores (Clase 1y I).

Contraindicaciones

* No se recomienda el uso de la amalgama cuando el médico lo considere inadecuado para el
paciente.

« El uso de la amalgama no se recomienda para el tratamiento de dientes de leche, nifios
menores de 15 anos y mujeres embarazadas o lactantes, salvo si el dentista lo considera
estrictamente necesario para el paciente en base a necesidades médicas especificas del
paciente (a partir del 1 de julio de 2018).

« Hipersensibilidad (reaccion alérgica) a los componentes de la amalgama.

En estos casos, debe considerarse el uso de materiales alternativos adecuados.

Advertencias

« Se ha observado un aumento de la concentracion de mercurio en la sangre y en la orina
después de la colocacién o de la retirada de restauraciones dentales de amalgama. Segtn los
conocimientos cientificos de los que disponemos, este aumento no se ha asociado con
ningln efecto adverso para la salud.

Pueden darse efectos galvanicos si se coloca en contacto con otras restauraciones de otros
metales. En la mayoria de casos, éstos tendran una duracion corta. Si el efecto persiste, el
paciente deberia considerar cambiar el empaste de amalgama por otro material.

En casos individuales se han observado reacciones locales de la mucosa (liquenoide). Este
tipo de reacciones locales pueden ser de naturaleza alérgica o irritativa (mecanica, quimica,
electromecanica). En el caso de alergia a los componentes de la amalgama dental, debe
considerarse el uso de materiales alternativos adecuados.

« Deben evitarse las exposiciones innecesarias al vapor de mercurio o a las particulas de

dentaire se produisant pendant la manipulation, le placement ou I’enlévement d’amalgame.
Le placement et I'enlévement de restaurations en amalgame devrait étre effectué avec un
spray et une aspiration a haute vélocité appropriés.

o Il faut observer les instructions et les réglements concernant le stockage et I’élimination des
déchets d’amalgame.

Mode d’emploi

Mélange

Cavex Avalloy est disponible sous forme de capsules prédosées. Il convient de noter que les
temps d’utilisation et de prise peuvent varier en fonction du type de vibreur utilisé ; un
vibreur a haute énergie assure une prise plus rapide. L’'amalgame mélangé doit &tre une masse
plastique, cohérente a surface brillante.

Les proportions de mélange pour Cavex Avalloy sont les suivantes : 10 parts d’alliage / 10.3
parts de mercure en poids

Cavex Avalloy dans tous les cas 7 a 8 secondes dans un vibreur a haute énergie
(par ex. Silamat)

- I-spill (alliage/mercure 400/420 mg)

- lI-spill (alliage/mercure 600/630 mg)

- llI-spill (alliage/mercure 800/840 mg)

Note: 1. Pour des raisons de sécurité, il est préférable de refermer la capsule aprés en
avoir extrait I'amalgame mélangé, avant de la nettoyer ou de la jeter.
2. Les capsules pré-dosées (Type 1) sont auto-activantes: le contact entre |'alliage et
le mercure s’effectue automatiquement lorsque la capsule est soumise a I'action
du mélangeur. Longueur: 32 mm, diamétre extérieur maximal: 14 mm.
3. Il est recommandé de ne pas stocker I amalgame a des températures supérieures
°C.

4. Jeter les tissus de coton et les capsules usagées en accord avec les réglements
nationaux.
5. Sur le marché francais, seules sont disponibles les capsules pré-dosées.

Insertion et condensation
Apres mélange, I'amalgame doit directement étre inséré dans la cavité a I'aide d'un porte-

“THIS ALLOY CONTAINS ZINC; THE AMALGAM MADE THEREFROM MAY SHOW EXCESSIVE
EXPANSION IF MOISTURE IS INTRODUCED DURING MIXING OR COMPACTING”

Labelling
This information is in compliance with 15024234 and also with European legislation.

L’obturation doit étre faite en plusieurs couches successives, sous pression de
(ondensallon suffisante et en utilisant un fouloir de taille appropnee ala cavité. Ne pas
utiliser de condenseur a ultra-sons. Enlever soigneusement |'excés de mercure.

ion et polissage
Lobturation peut étre finie environ 8 a 10 minutes aprés le mélange. Il est recommandé
d’effectuer le polissage lors d’une séance ultérieure.
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MERCURY

DANGER

« May impair fertility or cause harm to an unborn child.
e Lethal if inhaled.

« Causes damage to organs in case of long-term or repeated exposure.
 Highly toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects.

Recommendations for safety precautions

Dental clinical personnel, when using silver amalgam, should exercise proper procedures to
avoid personal contact with mercury. Precautions should be taken to avoid exposure to
mercury vapour in the dental environment. Waste amalgam should be collected for disposal in
a manner, which will protect both those who handle the waste and the environment.

. Treat mercury and amalgam with care. Be MERCURY-AWARE.

- Ideally a high-energy mixer should be equipped with a protective cap to cover the capsule
whilst mixing.

. Small droplets of spilled mercury can be collected with the aid of a mercury-collecting
forceps or a small amount of freshly mixed amalgam that will easily absorb liquid mercury.
NEVER use a vacuum cleaner!

. Placement and removal of amalgam fillings must be done under water-cooling and with
effective vacuum suction. The use of eye protection and mouth mask is advisable.

. The wastewater drain of the spittoon should be equipped with an amalgam separator.
Local regulations on type and installation of such a separator and handling/recycling
of the amalgam waste should be taken into consideration.

. Excess mixed amalgam should be kept in a container, designed for the purpose, or at least
in a closed container filled with photographic fixer.
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“CET ALLIAGE CONTIENT DU ZINC. L'AMALGAME PEUT DONC MONTRER UNE
EXPANSION EXCESSIVE SI DE L'HUMIDITE EST INTRODUITE PENDANT LE MELANGE
OU LA CONDENSATION”

Etiquetage
Ces informations sont conformes a la norme 15024234 et a la législation européenne.

MERCURE &% % é
DANGER

« Peut nuire 2 la fécondité ou & I’enfant a naitre.

* Mortel en cas d’inhalation.

« Endommage les organes en cas d’exposition répétée ou prolongée.

« Trés toxique pour les organismes du milieu aquatique, avec un effet a long terme.

et pré i concernant la sécurité
Lors de I'usage d’amalgame d'argent, le personnel dentaire doit suivre les procédures
correctes en vue d'éviter tout contact personnel avec le mercure. Il faut prendre des
précautions pour éviter une exposition aux vapeurs de mercure dans I'environnement du
cabinet dentaire. Les déchets d'amalgame doivent étre collectés pour étre jeter d'une maniére
telle qu’elle protége a la fois ceux qui manipulent les déchets et I'environnement.

1. Traitez avec soin le mercure et I'amalgame. Soyez MERCURO-CONSCIENT.

2. ldéalement, un mélangeur a haute énergie devrait étre muni d’une coiffe protectrice qui
couvre la capsule lors du mélange.

3. De petites gouttelettes de mercure renversées accidentellement peuvent étre récupérées
avec une pince a récupérer le mercure ou avec une petite quantité d’amalgame fraichement
mélangé qui va trés facilement absorber le mercure. N'utilisez JAMAIS un aspirateur!

4. Le placement et I’enlévement d’obturations en amalgame doivent se faire sous
refroidissement avec un spray d'eau et avec un systéme d'aspiration a haute vélocité
efficace. Il est recommandé d’avoir les yeux protégés et de porter un masque.

5. Le filtre de drainage du crachoir doit étre équipé d’un séparateur d’amalgame. Il faut tenir
compte des régulations locales concernant le type et le mode d’installation d’un tel
séparateur, ainsi que de celles concernant la manipulation et le recyclage des déchets
d’amalgame.

6. L'excés d’amalgame aprés mélange doit étre conservé dans un récipient concu a cet usage,
ou au moins dans un récipient fermé rempli de liquide fixateur photo.

dental durante su manipulacién, colocacién o retirada. La colocacion y la retirada
de restauraciones de amalgama deberian realizarse con suficiente agua y aspiracion.

« Deben cumplirse las instrucciones y regulaciones para el almacenamiento y el deshecho de
los restos de amalgama dental.

Instrucciones de uso

Mezcla

Cavex Avalloy esta disponible como capsulas predosificadas. Cabe senalar que el tiempo de
trabajo y fraguado puede diferir ligeramente, en funcion del tipo de mezclador utilizado: un
mezclador de alta potencia da un endurecimiento mas rapido. La amalgama mezclada debe ser
una masa plastica y coherente con una superficie brillante.

La proporcién de mezcla para Cavex Avalloy es: 10 partes de aleacién / 10.3 partes de
mercurio en peso

Cavex Avalloy en (odos los casos de 7 - 8 segundos en un mezclador de alta
potencia (como Silam
- I-spill (aleacio n/mercuno 400/420 mg)

- lI-spill (aleacién/mercurio 600/630 mg)
- IlI-spill (aleacion/mercurio 800/840 mg)

Nota: 1. Por razones de seguridad, es mejor cerrar la capsula vacia después de haber
extraido la amalgama mezclada y antes de lavarla o desecharla.

2. Las capsulas predosificadas (Tipo I) se activan solas: la mezcla de la aleacién con
el mercurio se realiza automaticamente al iniciarse la acciéon de la maquina
mezcladora. Longitud: 32 mm, didmetro exterior maximo 14mm.

Se recomienda almacenar a temperaturas inferiores a 25°C.
Deshagase de los pellets de algodén y de las capsulas usadas de acuerdo con la
normativa nacional.
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Aplicacion y condensacion

Después de mezclar la amalgama, ésta debe colocarse inmediatamente en la cavidad con el
portaamalgamas. La restauracion debe hacerse por capas realizando la presion de
condensacion adecuada utilizando el condensador indicado para el tamafio de la cavidad. No
utilice condensadores ultrasénicos. Retire con cuidado el exceso de mercurio.

Acabado y pulido
La obturacién puede finalizarse unos 8-10 minutos aproximadamente después de la mezcla. El
pulido debe hacerse en la siguiente visita.

“ESTA ALEACION CONTIENE ZINC; LA AMALGAMA HECHA CON ELLA PUEDE
MOSTRAR UNA EXPANSION EXCESIVA SI SE INTRODUCE HUMEDAD AL MEZCLARSE
O AL COMPACTARSE”

Etiquetas informativas
Esta informacion esta en conformidad con la norma 1S024234, asi como con la legislacion
europea.

MERCURY

PELIGRO

* Puede perjudicar la fertilidad o dafar al feto.
* Mortal en caso de inhalacion.

« Provoca daiios en los 6rganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
* Muy toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

@ & @

de seguridad

El personal de las clwmcas den(ales debe actuar correctamente al utilizar la amalgama de plata
para evitar el contacto directo con el mercurio. Deben tomarse precauciones para evitar la
exposicion al vapor de mercurio en el gabinete. Los restos de amalgama deben recogerse en
contenedores que protejan el medio ambiente y a las personas que los manipulan.

1. Maneje el mercurio y la amalgama con cuidado. Preste ATENCION al MERCURIO.

2. Los mezcladores de alta potencia deberian, idealmente, estar equipados con tapas
protectoras que cubran las capsulas mientras se realiza la mezcla.

3. Las pequefas gotas de mercurio pueden recogerse con la ayuda de forceps para recoger
mercurio o con un poco de amalgama recién mezclada que absorbe facilmente el mercurio
liquido. NUNCA utilice aspiradores.

4. La colocacion y la retirada de obturaciones de amalgama debe realizarse con agua y con
una aspiracion efectiva. Se recomienda la utilizacion de proteccion ocular y mascarilla.

5. El sifén de la escupidera deberia estar equipado con un separador de amalgama. Deben
tenerse en cuenta las normativas locales sobre el tipo y la instalacion de dicho
separador y sobre la manipulacién y reciclaje de los residuos de amalgama.

6. La amalgama mezclada sobrante debe guardarse en un contenedor creado para este fin o, al
menos, en un contenedor cerrado lleno de fijador fotografico.

Our technical advice, whether verbal, in writing or by way of trials, is given in good faith but
without warranty, and this also applies where proprietary rights of third parties are involved.
It does not release you from the obligation to test the products supplied by us as to their sui-
tability for the intended processes and uses.

The application, use and processing of the products are beyond our control and, therefore,
entirely your own responsibility. Should, in spite of this liability be established for any dama-
ge, it will be limited to the value of the goods delivered by us and used by you. We will, of
course, provide consistent quality of our products within the scope of our General Conditions
of Sale and Delivery.

Les conseils que nous vous donnons verbalement ou par écrit dans le cadre de notre assi-
stance technique et de nos essais n'engagent pas notre responsabilité - méme en ce qui con-
cerne d'éventuels droits de tiers en matiére de propriété industrielle - et ne vous dispensent
pas de la nécessité de vérifier par des essais pratiques si nos produits conviennent aux
procédés et applications que vous envisagez.

L'utilisation, la mise en oeuvre et la transformation des produits fournis échappent a notre
contréle et re\evenl des lors, excl de votre r i notre r

devait néanmoins se trouver engagée, elle se limiterait, pour tous les dommages, a la valeur
de la marchandise fournie par nous et mise en oeuvre par vos soins. Bien entendu, nous
garantissons la qualité irréprochable de nos produits dans le cadre de nos conditions générar
les de vente et de livraison.

Nuestro asesoramiento técnico de aplicacion, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos,
se realiza segun nuestro leal saber y entender, pero debe considerarse solo como iniciacion
sin compromiso, también por lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de
terceros; no exime al cliente den examen propio de los productos suministrados por noso-
tros con el fin de verificar su a los pro y fines previsto:

La aplicacion, el empleo y la transformac\on de Ios productos se llevan a cabo fuera del
alcance de nuestras posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabili-
dad del cliente. Si, no obstante, hubiera de considerarse alguna responsabilidad _por parte
nuestra, ésta se limitara para cualquier dafios y perjuicios, q valor de la mercancia sumini-
strada por nosotros y empleada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la intacha-
ble calidad de nuestros productos de conformidad con nuestras Condiciones Generales de
Venta y Suministro.

IT (Italiano)

CAVEX AVALLOY

Cavex Avalloy ¢ una lega di amalgama a elevato tenore di rame. Essa & composta da
particelle aghiformi microfini. La lavorazione & paragonabile a quella di un’amalgama
convenzionale: occorre esercitare una pressione di condensa sufficiente.

L’amalgama ottenuto da Cavex Avalloy non presenta la fase gamma-2, delicata e soggetta a
corrosione, e consente di realizzare ripristini durevoli con caratteristiche di brillantezza
permanenti.

Composizione della lega: Argento (Ag) 1 45,0% (m/m)
Stagno (Sn) 30,5% (m/m)
Rame (Cu) 24,0% (m/m)
Zinco (Zn) 0,5% (m/m)

Cavex Avalloy é conforme alla versione piu recente delle specifiche 1ISO24234 e
ADA n. 1. Il mercurio presente nelle capsule predosate soddisfa integralmente le specifiche
1S024234.

Applicazione
Otturazioni di supporto dell’occlusione nelle parti laterali (classi | e II).

Controindicazioni

« Si sconsiglia I'impiego dell’amalgama qualora un medico abbia constatato un’intolleranza da
parte del paziente.

« Si sconsiglia I'uso di un amalgama per il trattamento di denti da latte, nei bambini d'eta
inferiore ai 15 anni e nelle donne in gravidanza o in allattamento, a meno che il dentista non
lo ritenga strettamente necessario in base a specifiche esigenze mediche del paziente stesso
(dall’1 luglio 2018).

« Ipersensibilita (allergia) ai componenti dell’amalgama.

In questi casi occorre considerare I'impiego di un materiale alternativo adatto.

Avvertenze

« Dopo I'applicazione o la rimozione di ripristini con amalgama per uso odontoiatrico, nel
sangue e nelle urine si rileva un aumento della concentrazione di mercurio. In base ai dati
medico-scientifici disponibili, tale aumento non puo essere associato a effetti negativi per la
salute.

Quando I'applicazione avviene su ripristini con metalli, si possono verificare reazioni
galvaniche. Nella maggior parte dei casi, esse sono di breve durata. Se la reazione perdura,
I'utente deve valutare se sostituire I'otturazione con amalgama per uso odontoiatrico con un
diverso materiale.

« In alcuni casi si sono rilevate reazioni locali (lichenoidi) della mucosa. Queste reazioni
possono essere conseguenza di irritazioni (meccaniche, chimiche o elettrochimiche) o avere
natura allergica. In caso di allergia ai componenti dell’'amalgama per uso odontoiatrico,
occorre valutare se utilizzare un materiale alternativo adatto.

Occorre evitare I'inutile esposizione a vapori di mercurio o a particelle di amalgama per uso
odontoiatrico durante la lavorazione, I’applicazione o la rimozione dell’amalgama. Durante la
sua applicazione e rimozione devono essere garantiti il raffreddamento con acqua e
I'aspirazione in misura sufficiente.

Devono essere osservate le istruzioni e le prescrizioni relative alla conservazione e allo
smaltimento dei rifiuti di amalgama per uso odontoiatrico.

Istruziol
Miscelazione

Cavex Avalloy ¢ disponibile in forma di capsule misurate. Si deve tenere conto del fatto che i
tempi di lavorazione e indurimento possono variare a seconda del tipo di miscelatore
utilizzato; con un mixer ad alta velocita si avra un indurimento piu rapido. L'amalgama
miscelato deve essere una massa plastica uniforme, con una superficie lucida.

Il rapporto di miscelazione per Cavex Avalloy é: 10 parti lega / 10.3 parti di mercurio in base
al peso

Cavex Avalloy in tutti i casi, da 7 a 8 secondi in un miscelatore ad alta velocita (per
esempio, Silamat)

~1-spill (lega / mercurio 400/420 mg)

- I-spill (lega / mercurio 600/630 mg)

- I-spill (lega / mercurio 800/840 mg)

Note: 1. Per ragioni di sicurezza, si consiglia di richiudere la capsula vuota dopo avere
prelevato I'amalgama miscelato e prima di lavarla o di gettarla via.
2. Le capsule predosate (Tipo 1) si attivano autonomamente: inserendo
I'apparecchio di miscelazione, si verifica automaticamente il contatto fra la lega e
il mercurio. Lunghezza: 32 mm, diametro esterno massimo: 14 mm.
Si consiglia di non superare i 25°C durante la conservazione.
Trattare i batuffoli di cotone e le capsule usate come rifiuti in base alle
prescrizioni nazionali.
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Applicazione e condensazione

Dopo la miscelazione, I’ deve essere i introdotto nella cavita
mediante una pistola di applicazione dell’amalgama. Realizzare |'otturazione a strati a una
pressione sufficiente di condensa, servendosi di un tampone adatto alle dimensioni della
cavita. Non utilizzare condensatori a ultrasuoni. Rimuovere delicatamente il mercurio in
eccesso.

Rifinitura e lucidatura
Circa 8-10 minuti dopo la miscelazione é possibile applicare I'otturazione. La lucidatura avra
luogo in una sessione successiva.

“QUESTA LEGA CONTIENE ZINCO, E L'AMALGAMA CHE SE NE OTTIENE PUO
MOSTRARE UN’ESPANSIONE ANOMALA IN CASO DI PENETRAZIONE DI UMIDITA
DURANTE LA MISCELAZIONE O LA CONDENSAZIONE”

P (Portugués)

CAVEX AVALLOY

Cavex Avalloy é uma liga de alto contetido em cobre do tipo de composicao individual de
alto conteddo em cobre. Consiste em particulas cortadas em torno, microfinas, com um
conteddo relativamente alto em cobre e baixo em prata. As caracteristicas de uso siao
comparaveis as de uma amalgama convencional, devendo aplicar-se a pressio de condensacio
necessaria.

A amalgama Cavex Avalloy é resistente a corrosdo e esta isenta da fase gamma-2,
proporcionando restauracées duraveis e de grande brilho.

Composicio da liga: Prata (Ag) 45,0% (m/m)
Estanho (Sn) :30,5% (m/m)
Cobre (Cu) : 24.0% (m/m)
Zinco (Zn) : 0,5% (m/m)

Cavex Avalloy cumpre totalmente com as especificacdes das ltimas versdes das normas
15024234 e ADA nr.1. O merciirio das capsulas pré-dosificadas cumpre totalmente com a
norma 1S024234.

Indicacoes
Obturacdes sujeitas a grandes pressdes nos dentes posteriores (Classe | e II).

Contra-indicacoes

« Nao é recomendavel o uso da amalgama sempre que o médico o considere inadequado para
o paciente.

¢ O uso de nao é rec para o tr o de dentes de leite, de criancas
com menos de 15 anos e de mulheres gravidas ou a amamentar, exceto quando estritamente
considerado necessario pelo profissional com base em necessidades médicas especificas do
paciente (a partir de 1 de julho de 2018).

« Hipersensibilidade (reaccao alérgica) aos componentes da amalgama.

Nestes casos, deve considerar-se a utilizacio de materiais alternativos adequados.

Adverténcias

« Observou-se um aumento da concentracao de mercirio no sangue e na urina depois da
colocacdo ou remocao de restauracdes dentais de amalgama. Segundo os conhecimentos

cientificos de que dispomos, este aumento ndo se encontra associado a nenhum efeito

adverso para a satde.

Podem produzir-se efeitos galvanicos ao colocar a amdlgama em contacto com metais de

outras restauracdes. Na maioria dos casos, estes efeitos tém uma duracdo curta. Se o efeito

persistir, o paciente devera considerar a subsu(ul;ao do empaste de amalgama por outro

material.

Em casos individuais observaram-se reaccdes locais da mucosa (liquenéide). Este tipo de

reaccoes locais pode ser de natureza alérgica ou irritante (mecanica, quimica,

electromecanica). No caso de alergia aos componentes da amalgama dental, deve

considerar-se o uso de materiais alternativos adequados.

Devem evitar-se as exposicdes desnecessarias ao vapor de mercurio ou as particulas de

amélgama dental durante a sua manipulacio, colocacao ou remocdo. A colocacio e a

remocao de restauracoes de a devem ser reali com suficiente agua e

aspiracio.

« Devem cumprir-se sempre as instrucdes e normas para a armazenagem e para a eliminacao
dos restos de amalgama dental.

Instrucoes de uso

Mistura

Cavex Avalloy estd disponivel em capsulas pré-doseadas. Note-se que o tempo de aplicacio
e de endurecimento pode variar, dependendo do tipo de misturador utilizado: um misturador
de alta energia resulta num endurecimento mais rapido. A amalgama resultante deve ser uma
massa plastica e coerente com uma superficie brilhante.

A proporcao de mistura para Cavex Avalloy é: 10 partes de liga / 11.3 partes de mercrio por
peso

Em todos os casos, Cavex Avalloy deve ser misturado durante 7 - 8 segundos num
misturador de alta energia (como Silamat)

= I-spill (liga/mercirio 400/420 mg)

- I-spill (liga/mercirio 600/630 mg)

- I-spill (liga/mercirio 800/840 mg)

Nota: 1. Por razdes de seguranca, é melhor fechar a capsula vazia depois de ter extraido a
amalgama misturada e antes de a lavar ou descartar.

2. As capsulas pré-dosificadas (Tipo ) activam-se sozinhas: a mistura da liga com o
mercurio realiza-se automaticamente ao iniciar-se a accao da maquina
misturadora. Comprimento: 32 mm, didmetro exterior maximo: 14 mm.
Recomenda-se a armazenagem a temperaturas inferiores a 25°C.

Eliminar os rolos de algodao e as capsulas usadas de acordo com as normas
nacionais vigentes.
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Aplicacao e condensacao

Depois de misturar a amalgama, esta deve colocar-se imediatamente na cavidade com o porta-
amalgamas. A restauracdo deve efectuar-se por capas, fazendo-se uso da pressao de
condensacdo adequada e utilizando-se o condensador indicado para o tamanho da cavidade.
Néo utilizar condensadores ultra-sénicos. Retirar com cuidado o excesso de mercurio.

Acabamento e polimento
A obturacao pode finalizar-se transcorridos aproximadamente 8-10 minutos depois da
mistura. O polimento devera realizar-se na visita seguinte.

“ESTA LIGA CONTEM ZINCO; A AMALGAMA PRODUZIDA COM ESTA LIGA PODE
APRESENTAR UMA EXPANSAO EXCESSIVA SE HOUVER INTRODUCAO DE HUMIDADE
DURANTE A MISTURA OU COMPACTACAO”

Etichetta
Queste informazioni sono conformi alla norma 15024234 e alla legislazione europea.
MERCURIO

INDICAZIONI DI PERICOLO

« Puo provocare infertilita o arrecare danni al feto in gravidanza.

« Mortale per inalazione.

« L'esposizione prolungata o ripetuta al mercurio provoca danni agli organi.

« Altamente tossico per gli organismi acquatici, puo provocare a lungo termine effetti
negativi per I'ambiente acquatico.

Misure di sicurezza raccomandate

Durante I'uso dell’amalgama di argento, il team odontoiatrico deve osservare le procedure
corrette per evitare il contatto diretto con il mercurio. Devono essere adottati opportuni
provvedimenti per evitare I'esposizione a vapori di mercurio. | residui di amalgama devono
essere raccolti in modo da eliminare qualunque rischio per coloro che lo maneggiano o per
I'ambiente.

1. Manipolare il mercur\o e I'amalgama con prudenza. PRENDERE ATTO DELLE PRECAUZIONI
RELATIVE AL MERCURI

2. Gli apparecchi di m\scelazlone potenti devono preferibilmente essere dotati di un coperchio
di protezione che copra la capsula durante la miscelazione.

. Le gocce di mercurio versate possono essere raccolte mediante una pinza per mercurio o
con una piccola quantita di amalgama fresco che assorbe facilmente il mercurio fluido. Non
utilizzare MAI un aspirapolvere.

- Le otturazioni di amalgama devono essere applicate e rimosse con un raffreddamento ad
acqua e con un’aspirazione sufficienti. Si raccomanda di utilizzare elementi di protezione
per gli occhi e per la bocca.

. Lo scarico dell’acqua dell'apparecchio di risciacquo deve essere dotato di un separatore di
amalgama. Occorre osservare le prescrizioni locali relative al modello e all’installazione del
separatore, nonché al trattamento/riciclaggio dei residui di amalgama.

. L’amalgama miscelato in eccesso deve essere conservato in uno speciale “Mercontainer” o in
ogni caso in un contenitore chiuso con fluido fissatore.
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La nostra attiva di consulenza tecnica, svolta a voce, per iscritto oppure tramite prove od
esperimenti, ha luogo sulla scorta delle nostre migliori conoscenze, deve essere considerata
tuttavia quale informazione senza alcun valore vincolante, anche per quanto concerne even-
tuali diritti di proprieta industriali di terzi, e non esime il cliente da eseguire propri controlli
dei prodotti da noi forniti allo scopo di stimarne I'idoneita o no ai procedimenti ed ai fini pre-
visti.

L'applicazione, I'impiego e la trasformazione dei prodotti hanno luogo al di fuori delle nostre
possibilita di controllo e ricadono pertanto sotto I'esclusiva responsabilita del cliente. Nel
caso tuttavia che si esiga una responsabilita, questa sara limitata, per tutti i danni, al valore
dei prodotti da noi forniti ed impiegati dal cliente. Ovviamente noi garantiamo una qualita
ineccepibile dei nostri prodotti a norma delle nostre condizioni generali di vendita e di con-
segna.

Etiquetas informativas
Esta informacao esta em conformidade com a norma 1SO24234 e com a legislacdo europeia.

@ & Q@

MERCURIO

PERIGO

* Pode prejudicar a fertilidade ou o feto.
* Mortal por inalacdo.

« Causa danos aos 6rgios no caso de contacto duradouro ou repetido.
* Muito toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Recomendacdes para medidas de seguranca

O pessoal das clinicas dentdrias deve actuar correctamente ao utilizar a amalgama de prata,
para evitar o contacto directo com o mercirio. Devem tomar-se as precauces necessarias
para evitar a exposi¢ao ao vapor de mercurio no gabinete. Os restos de amalgama devem ser
recolhidos em contentores que protejam o meio ambiente e as pessoas que os manipulam:

1. Maneje o mercirio e a amalgama com cuidado. Preste ATENCAO ao MERCURIO.

2. Os misturadores de alta poténcia devem, idealmente, estar equipados com tampas

protectoras que cubram as capsulas enquanto se realiza a mistura.

3. As pequenas gotas de merctrio podem recolher-se com a ajuda de férceps para recolher
mercirio ou com um pouco de amalgama recém misturada que absorve facilmente o
mercurio liquido. NUNCA utilize aspiradores.

. A colocacdo e a remocao de obturacées de amalgama deve realizar-se com dgua e com uma

aspiracao eficaz. Recomenda-se a utilizacdo de proteccdo ocular e de uma mascara.

O sifao da cuspideira deve estar equipado com um separador de amalgama. Devem ter-se

em conta as normas locais sobre o tipo e instalacdo do mencionado separador e sobre a

er dos r de

6. A restante amalgama misturada deve ser guardada num contentor destinado

especificamente a este fim ou, pelo menos, num contentor fechado, cheio de fixador
fotografico.

[LIEN

0O nosso aconselhamento técnico, quer facultado verbalmente, por escrito ou através de
ensaios, é prestado de boa fé mas sem garantia, o que também se aplica quando estdo envol-
vidos direitos de propriedade de terceiros. Isso nao o exime de testar os produtos por nds
fornecidos quanto a sua aptiddo para os procedimentos e fins previstos.

A aplicacao, uso e processamento dos produtos esta fora do nosso controlo e, portanto, é
inteiramente da sua responsabilidade. Ainda assim, caso seja estabelecida responsabilidade
por quaisquer danos, esta ficard limitada ao valor dos produtos entregues por nés e usados
por si. Claro que promoveremos uma qualidade consistente dos nossos produtos no ambito
das nossas Condicées Gerais de Venda e Fornecimento.




S (Svenska)

CAVEX AVALLOY

Cavex Avalloy ar en alloy med hég kopparhalt av HighCopperSingleComposition-typ. Det
bestar av mikrofina svarvspan med relativt hog koppar- och lag silverhal
Hanteringskaraktaristika ar jamférbara med de for ett konventionellt amalgam tillrackligt
tryck maste appliceras vid kondenseringen.

Amalgam av Cavex Avalloy ir fritt fran den korrosionsbenagna och kansliga gamma 2-fasen.
Fyliningarna far lang livslangd och har varaktig glans.

Alloyens sammansattning: Silver (Ag) 45,0% (m/m)
Tenn (Sn) 30,5% (m/m)
Koppar (Cu) ©24,0% (m/m)
Zink (Zn) © 0,5% (m/m)

Cavex Avalloy fyller helt kraven i de senaste versionerna av 15024234 och ADA:s No.1
specifikationer. Kvicksilvret i de fordoserade kapslarna fyller helt kraven i
15024234.

Indikation
Ocklusala fyllningar i posteriort (Klass | och 1l).

Kontr:lndlkanoner

as ej nar en likare gjort bedomningen att detta ar
olamplwgr for panen(en

avrads vid av mjélktander, barn under 15 ar, samt
grawda eller ammande kvinnor, om inte tandlidkaren anser detta vara absolut nodvand\gt pa
grund av patientens specifika medicinska behov (fran den 1 juli 201
« Overkénslighet (allergi) for amalgam.
| sadana fall bor lampliga alternativa material évervigas.

Varningar
. Forhojda kvlcksllvervarden i blod och urin har observerats efter placering eller avlagsnande
undersokningar associeras dessa forhojda

ti
blodva‘rden ej till nagra skadliga halsoeffekter.

« Placerad i kontakt med fyllningar av andra metaller kan galvaniska strommar upptrada. | de
flesta fall far dessa mycket kort varaktighet. Om fenomenet ej gar éver, bor anvandaren
overvdga att byta amalgamfyllningen till en av annat material.

« | individuella fall har ibland observerats lokala reaktioner i gingivan (lichen). Sadana lokala
reaktioner kan vara av irritativ (mekanisk, kemisk, elektrokemisk) eller allergisk natur. Vid
allergi for nagon av k na i dentala bor man Gverviga att i stallet
anvanda annat lampligt material.

* Onodig exposition for kvicksilveranga och amalgampartiklar skall undvikas vid all hantering,
placering och avlagsnande av dentala amalgam. Borttagning av dentala amalgamfyliningar
skall goras med lamplig utsugning och vattenkylning.

« Anvisningar och féreskrifter fér forvaring och bortl
foljas.

av dentalt maste

Bruksanvisning

Blandnin

Cavex Avalloy finns i form av férdoserade kapslar. Observera att bearbetnings- och
hardningstiderna kan avvika, beroende pa vilken typ av mixer som anvands: en hog-
energimixer ger en snabbare hirdning. Det blandade amalgamet ska vara en plastisk,
sammanhingande massa med en glansande yta.

Blandningskvoten fér Cavex Avalloy ér: 10 delar legering / 10.3 delar kvicksilver i férhallande
till vikten

Cavex Avalloy ska i alla ligen i7-8 ien er (som
Silamat)

- I-spill (legering/kvicksilver 400/420 mg)

- Il-spill (legering/kvicksilver 600/630 mg)

- llI-spill (legering/kvicksilver 800/840 mg)

OBS: 1. Av sidkerhetsskal ar det bast att aterforsluta kapseln nar det fardiga amalgamet
tagits ut; fore rengéring eller kassering.

2. De fordoserade kapslarna (Typ 1) ar sjalvaktiverande: kontakt mellan alloy och
kvicksilver uppstar automatiskt nar blandaren aktiveras. Langd: 32 mm, max.
ytterdiameter: 14 mm.

3. Férvaringstemperaturer under 25°C rekommenderas.

4. Bomull och begagnade kapslar kasseras i enlighet med lokala foreskrifter.

Inserering och kondensering
kall

DK (Dansk)

CAVEX AVALLOY

Cavex Avalloy har et hojt indhold af kobber og er af typen: HighCopperSingleComposition.
Det bestar af mikrofine drejede spaner med et relativt hgjt kobberindhold og lavt sglvindhold.
Materialets handteringskarakteristika er sammenlignelige med konventionel amalgam: der skal
kondenseres med tilstrakkeligt hajt tryk.

Cavex Avalloy amalgam er fri for den korrosionstilbajelige og svage gamma-2-fase.
Fyldningerne har lang levetid og en flot vedvarende glans.

Alloyens sammensatning: Solv (Ag) : 45,0% (m/m)
Tin (Sn) 30,5% (m/m)
Kobber (Cu) 24,0% (m/m)
Zink (Zn) 0,5% (m/m)

Cavex Avalloy lever helt op til kravene i den seneste udgave af 15024234 og
specifikationerne i ADA Nr. 1. Kvikselvet i de predoserede kapsler er helt i overensstemmelse
med 1S024234.

Indikationer
Stressbarende fyldninger i kindtander (Klasse | og Il).

Kontraindikationer

* Anvendelsen af amalgam kan ikke anbefales i tilfalde hvor en lege har erklaeret dette
uegnet til den aktuelle patient.

* Brug af ikke til af , barn under 15 ar o
gravide elle ammende kvinder, med mindre det for patienten, som falge af specifikke
medicinske behov, af tandlagen skannes at vare strengt nedvendigt (fra 1. juli 2018).

« Hypersensitivitet (allerg\sk reaktion) overfor amalgamets indholdsstoffer.

| sadanne tilfalde skal anvendelsen af passende alternativer overvejes.

Advarsler

« Der har efter applicering eller fiernelse af amalgamfyldninger varet konstateret forhgjet
indhold af kvikselv i bold og urin. Iht. tilgzngelig videnskabelige undersagelser, har denne
forhejede koncentration ikke kunnet relateres til nogen uheldige helbredseffekter.

« Hvis amalgam appliceres i tat kontakt til andre typer af metalliske restaureringer, kan der
opsta galvanisk spanding. | de fleste tilfelde vil dette vare et kortvarigt fanomen. Hvis den
galvaniske effekt fortsaetter, bar det overvejes at erstatte amalgamfyldningen med et andet
fyldningsmateriale.

| enkeltstaende tilfzlde er der observeret lokale slimhindereaktioner (lichen). Sadanne lokale
reaktioner kan vare af irritativ karakter (mekanisk, kemisk, elektrokemisk) eller forarsaget
af allergiske reaktioner. I tilfalde af allergi over for amalgamets indholdsstoffer, skal
anvendelse af alternative materialer overvejes.

* Ungdi ing med pe eller tikler under handterin
applicering eller fiernelse af amalgam skal undgas. Fjernelse af ama\gamfyldnmger skal altid
ske under anvendelse af passende vandspray og savel spyt som stzrksug

« Var opmarksom pa de nationale regler for opbevaring og bortskaffelse af amalgamaffald.

Brugsanvisning

Blanding

Cavex Avalloy er til radighed i form af afmalte kapsler. Man skal vere opmarksom pa, at
forarbejdnings- og hardningstiderne kan afvige, afhaengig af den type af mixer, der anvendes;
en high-energy mixer serger for en hurtigere haerdning. Den blandede almalgam skal vare en
plastisk, kohzrent masse med en blank overflade.

Blandingsforholdet for Cavex Avalloy er: 10 dele legering / 10.3 dele kviksglv efter vagt.

Cavex Avalloy i alle tilfalde 7 til 8 sekunder i en high-energy mixer (for eksempel Silamat)
I-spill (legering/kvikselv 400/420 mg)

II-spill (legering/kvikselv 600/630 mg)

1I-spill (legering/kvikselv 800/840 mg)

Note: 1. Afsikkerhedsgrunde er det bedst at lukke den temte amalgamkapsel indtil den
rengores eller smides vak.

2. De pradoserede kapsler (Type 1) er selvaktiverende: Alloy og kvikselv blandes
automatisk nar kapslen rystes i kapselblanderen. Langde: 32 mm, max udvendig
diameter: 14 mm.

Det anbefales at opbevare kapslerne ved en temperatur der ikke overstiger 25°C.
Bortskaffelse af gazekraller brugt til rengering og temte kapsler, skal ske iht.
nationale bestemmelser.

N

Applicering og kondensering
Amalgame( skal appliceres i kaviteten vha. en | T iddelbart efter

CAVEX AVALLOY

Nispeten yiiksek oranda bakir ve disiik oranda gimis iceren amalgam alasimidir. Micro-fine
lathe-cut- cok ince igne seklinde kesilmis- partikiillerden olusur. Konvansiyonel amalgamlarla
karsilastirilabilir islenme ozellikleri vardir: yeterli kond. on basinci uy Zayr
ve korozyona egilimli gamma-2 fazini icermez. Kalici bir cila ve dayanikh restorasyonlar
yapilabilir.

icindekiler: giimiis- Ag %45  (m/m)
kalay- Sn : % 30.5 (m/m)
bakir- Cu %24 (m/m)
cinko- Zn % 0.5 (m/m)

Cavex Avalloy 15024234 ve ADA No. 1 spesifikasyonlarinin en son uyarlamalariyla
tam bir uyum icindedir. On-dozlu kapsullerin icerdigi civa 1ISO24234 ile tam bir uyum
icindedir.

Endikasyonu
Posterior dislerde, basinca dayanikl Class | ve Class Il dolgular icin kullanimi endikedir.

Kontraendikasyonlari

« Doktoru tarafindan, hastada amalgam kullanimi uygun gériilmiiyor ise.

« Civali alasim kullanimi, hastanin 6zel tibbi gereksinimlere dayali olarak pratisyen tarafindan
kesinlikli ‘gerekli gérilen durumlar haric, siitdisleri, 15 yasindan kiciik cocuklar ve hamile ya
da emziren kadinlar icin tavsiye edilmemektedir (1 Temmuz 2018’den itibaren).

. bulunan den herhangi birine karsi hastada hipersensitivite
reaksiyonu- allerjik reaksiyon- gelisiyor ise.

Béyle durumlarda, uygun alternatif materyallerin kullanimi di sinalmelidir.

Uyarilar

+ Amalgam restorasyonlarin yerle stirilmesi veya ¢ikarilmasindan sonra, kan ve idrarda artan

civa konsantrasyonlari gézlenir, mevcut bilimsel cali smalara gére bu artisin, insan saghg

uzerinde herhangi bir ters etkisi yoktur.

Amalgam restorasyon, diger metal restorasyonlarla yakin temasta yerle stirildi ise galvanik

etkiler olusabilir, cogu vakada bu etkiler kisa siireli olacaktir, etki devam ederse, diger

materyalin veya amalgam dolgunun de gistirilmesi disanilmelidir.

Ender vakalarda lokal mukoza reaksiyonlari- lichenoid- gézlemlenmistir, bu tip lokal

reaksiyonlar hastanin allerjik bunyeli olmasi veya mekanik, kimyasal ya da elektrokimyasal

tahris ned bulunan lerden herhangi birine
kars! hastada : allerjik reakslvon gelisiyor ise, uygun alternatif materyallerin kullanimi
diistnilmelidir.

« Amalgamin yerlestirilmesi, lslenmes\ veya cikarilmasi sirasinda amalgam partikillerine ya da
civa buharina maruz kalmaktan k bunun icin dolgularin yerle stirilmesi
ve cikarilmasi, uygun su spreyi ve suction kulianilarak yapilmahdir.

* Amalgam atiklarinin saklanmasi ve elden cikarilmasi ile ilgili talimatlara ve yénetmeliklere
uyulmalidir.

Kullanim Sekli

Karistirma

Cavex Avalloy: dozaji hazir kapsiil seklinde mevcuttur. Kullanilan mikser tipine bagh olarak
isleme ve sertlesme suresinin biraz farkli olabilecegine dikkat edin: Yiiksek enerjili mikser
daha cabuk sertiestirme saglar. Civali alasimin karisimi, yizeyi parlak olan plastigin, koherent
kitle olmasi gerekir.

Cavex Avalloy icin karistirma orani: agirlik olarak 10 parca alasim / 10.3 parca civa

Cavex Avalloy her durumda 7 - 8 saniye olarak Yiiksek enerjili mikser (6rnegging,
Silamat) icinde bulunacak

~I-spill (alasim/civa 400/420 mg)

- II-spill (alasim/civa 600/630 mg)

- Ill-spill (alasim/civa 800/840 mg)

NOT: 1. Amalgam alindiktan sonra bos kapsiiliin agzi kapatiimali ve kapsiil ondan sonra
temizlenmeli veya elden cikariimahdir.
2. Onceden doze edilmis kapsiiller- Tip 1- kendi kendine aktif hale gecer:
amalgamator calistirildiginda, kapsul icersindeki civa ile alasim arasinda
otomatik olarak temas olusur. Kapsiliin uzunlugu: 32mm, maksimum dis capi:

mm.
Saklama: 25°C da saklanmalidir.
Pamuk ve kullanilmis kapsillerin elden cikariimasi, konuyla ilgili ulusal
duzenlemelere gore yapilmalidir.
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Efter skal t med en are insereras i

Fyllning byggs upp skiktvis med adekvat kond ingstryck och en oppare med’
lamplig storlek for kaviteten. Anvdnd inte ultraljudskondensering. Avldgsna noggrant
kvicksilveréverskott.

Finishering och polering
Ungefar 8-10 minuter efter tillblandningen kan fyllningen finisheras. Puts och polering gors i
en efterfoljande sittning.

”"DENNA ALLOY INNEHALLER ZINK; AMALGAMFYLLNINGAR GJORDA HARAV KAN
KOMMA ATT EXPANDERA AVSEVART OM FUKT TILLATS KONTAMINERA VID
BLANDNING OCH KONDENSERING”

Markning

Denna information 6verensstammer med kraven enligt 5024234 och aven med europeisk
KVICKSILVER
A skada fruktbarheten eller ditt ofodda barn.

lagstiftning.
Dodligt vid inandning.

Skadar organen vid langvarig eller upprepad exponering.

* Mycket giftigt for organismer som lever i vatten, med langvariga konsekvenser.

ygges lagvis med kondenseringstryk, der anvendes en
amalgams(opper af passende starrelse til den aktuelle kavitet. Anvend ikke
ultr ing. Var omhyggelig med fjernelse af kviksalvoverskud.

Finishering og polering
Ca. 8-10 minutter efter blanding kan fyldningen finisheres. Polering ber foretages ved en
senere lejlighed.

A Yerlestirilmesi ve Kondansasyonu

Amalgam, karlstmldlktan sonra amalgam tabancasi kullanilarak hemen kaviteye tasinmalidir.
Dolgu, kavitenin biyiikligiine uygun bir amalgam fulvari kullanilarak uygulanacak yeterli
kondansasyon basinci ile tabaka tabaka yerle stirilmelidir. Ultrasonik kondansator
kullanilmamalidir. Civa fazlasi dikkatli bir sekilde uzaklastirilmalidir.

Dolgunun bitirilmesi ve polisaji
Karistinlmasindan sonra, yakla, sik olarak 8-10 dakika icersinde dolgu bitirilebilir.
Dolgunun parlatiimasi bir sonraki seansda yapilmahdir,

“Alasim cinko icerir; bu nedenle eger amalgam, karistirilmasi veya sertlesmesi
sirasinda nem ile temas ederse asiri genlesme gosterebilir”

“DENNE ALLOY INDEHOLDER ZINK; AMALGEM FREMSTILLET AF DENNE ALLOY KAN
EKSPANDERE EXCESSIVT HVIS DEN UDSATTES FOR FUGT UNDER BLANDING OG
KONDENSERING”
Marknmg
Disse oplysninger er i overe Ise med 1S024234 og ligeledes med europaisk
lovgivning.
KVIKSﬂLV % g
FAl
. Kan skade frugtbarheden eller det ufadte barn.
« Dadelig ved indanding.
« Forarsager skader pa organer ved lengerevarende eller gentagen udsattelse.
« Meget giftig for organismer, som lever i vand, med langvarige falger.

for saker er

Det ar viktigt att tandlakarprakllkens persona\ ovar in ratt teknik vid arbete med

silveramalgam for att undvika personlig kontakt med kvicksilver. Sakerhetsatgarder bor vidtas

for att undvika exponering till kvicksilveranga i praktiklokalerna. Amalgamavfall skall samlas
pa ett sitt som ocksa skyddar dem som tar hand om avfallet och miljon.
handla kvicksilver och med forsiktighet. Var KVICKSILVERMEDVETEN!

2 Idealiskt ar att férse en hégenergiblandare med en kapa som ticker kapseln under
blandningen.

. Sma droppar av utspillt kvicksilver kan samlas in med hjilp av en speciell
kvicksilveruppsamlingstang eller en liten miangd nyblandat amalgam, vilket latt absorberar
kvicksilver i vatskeform. Anvand ALDRIG dammsugare!

. Avla av yllningar maste goras under vattenkylning och med effektivt
utsug. Anvindning av 6gon- och munskydd tillrades.

. Salivfontanens avlopp skall vara férsett med en amalgamavskiljare. Lokala foreskrifter
om typ och installation av sadan avskiljare och hantering/ateranvindning av
amalgamavfall maste beaktas.

. Overskott av fardigblandat amalgam skall férvaras i en for andamalet sdrskild avsedd
behallare eller atminstone i en stangd behallare som innehaller fotografisk fixeringsvatska.

w

«

o

Vart tekniska rad, antingen verbalt, skriftligt eller grundat pa erfarenhet, har getts i god tro
men utan garantier. Detta galler ocksa dar aganderattsforhallanden for tredje part blir aktuel-
la. Det befriar ej er fran skyldigheten att testa de produkter som tillhandahalles av oss av-
seende deras for avsedda b och indikationer.

Applikationen, anvandningen och hanteringen av produkterna ligger utanfér var kon troll och
ar helt och hallet ert ansvar. Skulle vi trots detta hallas ansvarsskyldiga begransas ansvaret
till vardet av det gods som levererats av oss och anvants av er. Vi garanterar, naturligtvis, en
jamn kvalitet pa vara produkter inom ramarna for géllande leveransbestaimmelser.

A sikkerhedsfo
Nar personalet linikken skal der arbejdes pa en made sa der
ikke opstar kon(ak( til kvikselv. Der skal treffes foranstaltninger mod indanding af
kviksalvdampe i klinikken. Amalgamaffald skal opsamles og bortskaffes iht. de nationale
bestemmelser.

Pas pa nar du har med kvikselv og amalgam at gere. VAR KVIKS@LVOBSERVANT!

_En hgjenergiblander skal for at vare ideel vare forsynet med et beskyttelseslag over
kapslen, mens denne rystes.

. Sma perler af spildt kvikselv kan opsamles vha. en kviksglvpincet eller en lille portion
nyblandet amalgam, der let opsuger flydende kviksalv. Anvend ALDRIG en stevsuger!

. Fjernelse af amalgamfyldninger skal altid ske under anvendelse af passende vandspray og

savel spyt som sterksug. Det anbefales at anvende savel beskyttelsesbriller som mundbind.

Unitten skal vare forsynet med en godkendt amalgamudskiller til bortfiltrering af

amalgamrester fra skyllevandet. De frafiltrerede amalgamrester skal bortskaffes iht.

de nationale bestemmelser.

. Overskud af blandet amalgam ber opsamles og opbevares i en beholder beregnet til dette,

eller i det mindste i en lukket beholder fyldt med fotografisk fixervaske.

“vos W oo

o

Vores tekniske radgivning hvad enten den er givet mundtligt, skriftligt eller ved afprevning
af produktet gives i god tro, men er uden garanti. Dette galder ogsa i tilfalde der involverer
tredieparts ejendomsret. Det fritager ikke brugeren for forpligtigelsen til at kontrollere at det
produkt vi har leveret er egnet til de fr og som det er
patenkt anvendt til. Da vi ikke har nogen kontrol over anvendelse, fremgangsmade og
behandling af dette produkt, sker brugen helt pa brugerens ansvar.

Skulle der, pa trods af disse ansvarsbetingelser, opsta et retskrav vil dette vaere begranset til
vaerdien af produkter leveret af os og anvendt af Dem. Vi vil naturligvis levere produkter af at
ensartet kvalitet inden for rammerne af vores generelle salgs- og leveringsbetingelser.

Etiketleme
Bu bilgi 15024234 bir de Avrupa mevzuatlarina uygundur.

CIVA TEHLIKESI
« Dogmamis bebege veya dogurganliga zarar verebilir.
« Teneffis edildiginde oldurr.

zun sireli ya da devamli temas halinde organlara zarar verir.

« Su icerisinde yasayan organizmalar icin asiri derecede ve uzun vadeli tehlikeli yaratir.

Giivenli Kullanim igin Oneriler

Dis hekimi ve personeli civa ile kisisel temastan kacinmalidir. Civa buharinin solunmamasi icin
gereken 6nlem alinmalidir. Amalgam atiklari, atikla temasi 6nlemek ve cevreyi korumal
amaciyla, ikinci banyo soliisyonu iceren bir kavanozun icersinde saklanmalidir.

. Amalgami ve 6zellikle de civayi dikkatle kullaniniz.

. Ideal olarak yiiksek enerjili bir or, karistirma

koruyucu bir kapak icerecek sekilde dretilmelidir.

Dokulen kuciik civa damlaciklari, bir ‘civa-toplama forsepsi’ ya da civa likitini kolayca

absorbe edebilecek az miktarda yeni karistirilmis amalgam ile toplanabilir, bu amacla

kesinlikle elektrik siipiirgesi kullanilmamalidir.

. Amalgam dolgularin yerlestirilmesi ve cikarilmasi, su-sogutmasi altinda ve iyi emen bir
suction kullanilarak yapilmalidir, bu islemler yapilirken hekim, koruyucu gézliik ve maske
takmalidir.

. Kresuarin atik su kanali amalgam ayirma cihazi icermelidir, boyle bir ayirma cihazinin tipi
ve tesisati ve amalgam atiginin islenip yeniden kullanilir hale getirilmesi ile ilgili lokal
diizenlemeler, mutlaka dikkate alinmalidir.

- Amalgam atigl, bunun icin 6zel olarak yapilmis bir kapta ya da en azindan icersinde ikinci

a
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da kapsulu korumak icin
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banyo soliisyonu bulunan ve agzi sikica kapatilabilen bir cam kavanozda

Sozlii, yazili veya denemelerle verdigimiz teknik tavsiyeler giivenle ancak garanti verilmeden
yapllmlsnr. ve bu ayni zamanda uciinci kisilerin mal sahipligi haklarini da kapsar. Bu sizi
belirtilen prosesler ve kullamimlar icin tarafimizdan saglanan Grinleri test etmek
zorunlulugundan uzaklastirmaz. Uriinlerin uygulanmasi, kullanimi ve prosesleri bizim kont-
rolimiiziin otesindedir ve bu yiizden tamamen sizin sorumlulugunuzdur. Bu sorumluluga
ragmen belirtilen herhangi bir zarar bizim tarafimizdan verilen ve sizin tarafinizdan kullani-
lan mallarin degerleriyle limitli olacaktir. Tabii ki, tréinlerimizin uygun kalitesini Genel Sati s
ve Dagitim Kosullarimizin icinde saglayacagiz.
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CZ (Czech)
CAVEX AVALLOY

Cavex Avalloy je slitina s vysokym obsahem médi y typ s vysokym obsahem medi
neboli HighCopperSingleComposition). Skldda se z mikrojemnych soustruzenych éastic s
relativné vysokym obsahem médi a nizkym obsahem stfibra. Manipulaéni vlastnosti jsou
srovnatelné s konvenénim amalgamem: je nutné aplikovat dostatecny kondenzaeni tlak.

Amalgam vyrobeny ze slitiny Cavex Avalloy neobsahuje korozi nachylnou a slabou gama-2 fazi.
Lze provadet odolna obnoveni s trvalym leskem.

Slozeni slitiny Stiibro (Ag)  : 45,0 % (m/m)
Cin (Sn)
Meéd' (Cu)
Zinek (Zn)

Cavex Avalloy je piné v souladu s nejnovejsi verzi specifikaci podle norem 15024234 a ADA &
1. Rtut obsazena v predem davkovanych kapslich je piné v souladu s normou ISOSSE34.

Oznaceni
Vyplné nesouci napéti v zadnich zubech (tfida | a II).

Kontradikace
Pouziti amalgdmu se nedoporucuje, pokud jeho pouziti neni podle nazoru lékare pro pacienta
vhodné.

Pouziti amalgdmu se nedoporucuje k o3etiovani mlécnych zuba, déti do

15 let a tehotnych nebo kojicich zen, s vyjimkou pripadi, kdy to Iékar povazuje za nezbytne
nutné z davodu specifickych zdravotnich potieb pacienta (od 1. ¢ervence 2018).
Hypersenzitivita (alergicka reakce) na slozky amalgamu.

V takovych pripadech je tieba zvazit pouziti vhodnych alternativnich materila.

Varovani
Po umisténi nebo odstranéni zubni amalgamové nahrady byla pozorovina zvysena koncentrace
rtuti v krvi a mo¢i. Podle dostupnych védeckych poznatka nebyl tento narast spojen s zadnymi
nepiiznivymi zdravotnimi dopady.
Pokud jsou nahrady umistény v tésném kontaktu s jinymi kovovymi nahradami, mohou se
vyskytnout galvanické efekty, ve vétsiné piipada budou mit tyto efekty kratké trvani. Pokud
v3ak budou pfetrvavat, mél by uzivatel zvazit vyménu zubni amalgamové vyplné za jiny
material.
V jednotlivych pripadech byly pozorovany lokalni sliznicni reakce (lichenoidni). Takové lokalni
reakce mohou byt drazdivé (mechanické, chemické, elektrochemické) nebo alergické povahy.
V piipadé alergie na slozky zubniho amalgamu je nutné zvazit pouziti vhodnych
alternativnich materiala.
Behem manipulace, aplikace ¢i odstranéni zubniho amalgdmu je tieba se vyhnout zbyte¢énému
vystaveni vyparam rtuti nebo ¢asticim
zubniho amalgamu. Aplikace a odstranéni zubnich amalgamovych vypini by mélo byt
provedeno pomoci vhodného vodniho spreje a vakuového odsavani.
Je tieba dodrzovat pokyny a predpisy pro skladovani a likvidaci odpadu ze zubniho amalgdmu.

Navod k pouziti:

Michani

Cavex Avalloy je dostupné v podobé predem davkovanych kapsli. Je tieba poznamenat, e doba
zpracovani a vytvrzovani se maze lisit v zavislosti na typu pouzitého mixéru: vysokoenergeticky
mixér umoziuje rychlejsi vytvrzeni. Namichany amalgam by mél byt plastickd, soudrzna hmota s
lesklym povrchem.

Pomér michni pro Cavex Avalloy je: 10 dild slitiny / 10,3 dila rtuti podle hmotnosti

Za vsech okolnosti je slitinu Cavex Avalloy tieba ponechat ve vysokoenergetickém mixéru
(jako je Silamat) po dobu 7 az 8 vtefin

- I-faze (slitina/rtut 400/4120 mg)

- Il-faze (slitina/rtut 600/630 mg)

- lll-faze (slitina/rtut 800/840 mg)

Poznamka:

1. Z bezpeénostnich davodi je nejlepsi prazdnou kapsli po vyjmuti smichaného amalgamu pred
&igtenim nebo likvidaci znovu uzaviit.

. Predem davkované kapsle (typ 1) jsou samoéinné: ke kontaktu mezi slitinou a rtuti dochazi

automaticky, kdyz je kapsle vystavena pusobeni mixéru. Délka: 32 mm, max. vnéjsi pramer:
14 mm.

Doporucuje se skladovani pfi teplotéch do 25 ‘C.

. Vatu a pouzité kapsle zlikvidujte v souladu s narodnimi predpisy.

~
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Vkladani a kondenzace
Po smichani by mél byt amalgam okamité viozen do dutiny pomoci amalgamového drzéku. Pod
primeienym kondenzacnim tiakem by méla byt ve vrstuich vytvorena vvpln pomoci ucpavky
VHODNE pro velikost dutiny. ultrazvukovy kond

Opatrné odstrafte prebyte¢nou rtut.

Dokonéovéni a lestani
Cca 8 a2 10 minut po smichani maze byt vpli hotova. Lesténi by mélo byt provedeno pii
nasledujici navstéve.

»TATO SLITINA OBSAHUJE ZINEK; TAKTO VYROBENY AMALGAM MUZE VYKAZOVAT
NADMERNE ROZTAZENI, POKUD SE BEHEM MiCHANi NEBO ZHUTNOVANI VYSKYTNE
VLHKOST“

Oznacovani

Tyto informace jsou v souladu s normou 1S024234 a také s evropskou legislativou.
* Maze mit negativni vliv na plodnost nebo poskodit nenarozené dité.

* Smrtelna pii vdechnuti.

* Pii dlouhodobému nebo opakovanému vystaveni zpasobuje poskozeni organi.
* Vysoce toxicka pro vodni organismy, maze vyvolat dlouhodobé nepfiznivé Gcinky.

NEBEZPECH
RTUTI

Doporuéeni pro bezpeénostni opatieni

Persondl zubni ordinace by mél pii pouzivani amalgdmu se stiibrem dodrzovat vhodné postupy,
aby se vyhnul osobnimu kontaktu se rtuti. Je tieba pijmout preventivni opatieni, aby se
zabranilo Gniku rtutovych vyparii v prostredi zubni ordinace. Odpad z amalgamu by mél byt
zlikvidovén zpasobem, ktery bude chrénit jak osoby nakladajici s odpadem, tak zivotni
prostredi.

. Zachazejte se rtuti a amalgamem opatrné. Budte si vedomi RIZIK SPOJENYCH SE RTUTI.

. Videalnim piipadé by mél byt vysokoenergeticky mixér vybaven ochrannym uzavérem, ktery

behem michani zakryje kapsli.

Malé kapicky rozlité rtuti Ize sesbirat pomoci kledti na sbér rtuti nebo pomoci malého

mnozstvi ¢erstvé namichaného amalgamu, ktery snadno absorbuje tekutou rtut. NIKDY

nepouzivejte vysavaé!

. Aplikace a odstranéni amalgamovych vyplni musi byt provadéno za vodniho chlazeni a s
acinnym vakuovym odsavanim. Doporucuje se pouzivat ochranu oéi a Gstni masku.

. Odvod odpadnich vod plivétka by mél byt vybaven odlucovacem amalgamu. Je tieba vzit v
uvahu mistni piedpisy pro typ a instalaci takového odlu¢ovace a manipulaci/recyklaci
amalgamového odpadu.

6. Piebytecny namichany amalgdm by mél byt uchovavan v nadobé k tomu urcené, nebo alespon

v uzaviené nadobé naplnéné fotografickym ustalovacem.
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Nase technické rady, at uz Gstni, pisemné nebo formou zkousek, jsou poskytovany v dobré
vife, ale bez zaruky; to plati také v piipadé, ze se jedna o prava dusevniho vlastnictvi tretich
stran. Nezbavuje vas to povinnosti testovat nami doddvané produkty z hlediska jejich
vhodnosti v zamy&lenych procesech a pousiti.

Aplikace, pouzivani a zpracovani produktd jsou mimo nasi kontrolu, a proto vyhradné na vasi
vlastni odpovédnost. Pokud by byla i pfes tuto odpovédnost stanovena odpovédnost za
jakoukoli $kodu, bude omezena na hodnotu zbozi, které jsme dodali a vy pouzili. V rémci
nasich Vieobecnych prodejnich a dodacich podminek samoziejmé zajistujeme konzistentni
kvalitu nagich produkti.




